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Detención y reanudación de la infusión de 
insulina
Detener toda 
la infusión de 
insulina
La opción 
Suspender infusión 
detiene toda la 
infusión de insulina 
(basal y bolus).

Para detener toda la infusión de 
insulina:
1. Pulse  en la pantalla de inicio y

seleccione Suspender infusión.
2. Seleccione Sí cuando se indique.

Reanudar la 
infusión de 
insulina basal
La opción Reanudar 
infusión reinicia la 
infusión basal tras 
la suspensión de la 
bomba. La opción 
Reanudar infusión 
no reinicia la 
infusión de un bolus.

Para reanudar la infusión de 
insulina basal:
1. Pulse  en la pantalla de inicio y

seleccione Reanudar infusión.
2. Seleccione Sí cuando se indique.
NOTA: Si hay un basal temporal 
activo cuando suspende la bomba, 
se reanudará si todavía queda 
tiempo.

Detener la infusión 
de un bolus
La opción Parar 
bolus detiene 
solamente una 
infusión de bolus. 
La opción Parar 
bolus no detiene su 
infusión basal.

Para detener un bolus en el modo 
automático SmartGuard™, un 
bolus normal en el modo manual 
o la parte Ahora de un bolus dual
(Dual Wave™):
1. Pulse  en la pantalla de inicio y

seleccione Parar bolus.
2. Seleccione Sí cuando se indique.
3. Seleccione Finalizado.
Para detener un bolus cuadrado
(Square Wave™) o la parte
Cuadrada de un bolus dual
(Dual Wave™):
1. Pulse  en la pantalla de inicio y

seleccione Bolus.
2. Seleccione Parar bolus.
3. Seleccione Sí cuando se indique.
4. Seleccione Finalizado.

Reanudar 
manualmente 
la infusión de 
insulina basal 
durante un evento 
de suspensión de 
SmartGuard™

Si no desea 
esperar a que la 
bomba reanude 
automáticamente 
la infusión de 
insulina basal 
durante un evento 
de suspensión 
de SmartGuard™, 
puede reanudar la 
infusión basal de 
forma manual.

Para reanudar manualmente la 
infusión basal:
1. Pulse  en la pantalla de inicio

y seleccione Susp. antes lím.
bajo o Suspendida en lím. bajo.
Se abre la pantalla de estado de
suspensión SmartGuard™.

2. Seleccione Reanudar basal.
3. Seleccione Sí cuando se indique.
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